Объявления №72
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
	Общие сведения

	Заказчик
	ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» (сайт www.amkb.kz., электронный адрес goszakup_amkb@mail.ru) объявляет об осуществлении Закупа реагентов и расходных материалов для анализатора Cobas e411 производства Roche Diagnostics (закрытый тип) и изделия медицинского назначения (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375  (далее – Правила)

	Юр. адрес заказчика
	Алматинская обл., Илийский р-он,  пос. Отеген Батыра, ул. Батталханова, 8.

	Факт. адрес заказчика
	г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б.

	Контакты
	Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (727) 399 38 39.

	Место поставки
	г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б.

	Срок поставки
	в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика

	Сумма закупки
	7857900 (семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот) тенге, 00 тиын.

	Условия оплаты
	в течение 90 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара.

	Способ проведения закупки

	Запрос ценовых предложений

	Наименование объявления

	Закуп реагентов и расходных материалов для анализатора Cobas e411 производства Roche Diagnostics и изделия медицинского назначения

	Срок начала приема заявок

	14 сентября 2021 год

	Срок окончания приема заявок

	Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 10 часов 00 минут 21 сентября 2021 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок.

	Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

	21 сентября 2021 год 11 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, ул. Демченко, 83 Б, отдел государственных закупок





	№ лота
	Наименование лота
	

Техническая характеристика
	Единица измерения
	Количество
	Цена выделанная для закупок за единицу
	Сумма

	1
	[bookmark: _GoBack]набор реагентов для качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) методом электрохемилюминисценции для анализатора cobas 
	Набор реагентов предназначен для качественного определения invitro поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека.
Все реагенты иммунологической реакции упакованы в пластиковую коробку (кассета), на боковой поверхности которого имеется штрих-код для считывания реагента электрохемилюминисцентным анализатором.

• количество исследований в 1 кассете не менее 100 исследований;
• калибратор включается в упаковку с реакционной кассетой;
• реакционная кассета адаптирована для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• количество исследуемого образца биоматериала (сыворотки, плазмы) на 1 исследование с реагентами реакционной кассеты не менее 2 и не более 25 мкл;
• принцип теста – принцип конкуренции. Общая продолжительность анализа: 18 минут.;
• реакционная кассета предназначена для работы с следующими клиническими образцами – Li-, Na‑ гепаринизированная,  К3 ‑ ЭДТА плазма и плазма с цитратом натрия;
• длительность хранения реагента на борту анализатора при 20‑25°C - 7 дней или 4  недели при попеременном хранении в холодильной камере и на борту анализатора, общее время на борту не более 40 часов;

Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2‑8 °C – 8 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	30
	75000
	2 250 000

	2
	набор контрольных сывороток для контроля качества теста HBsAg II и BsAg II quant методом электрохемилюминисценции для анализатора cobas
	Набор реагентов предназначен для качественного определения invitro поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека.
Все реагенты иммунологической реакции упакованы в пластиковую коробку (кассета), на боковой поверхности которого имеется штрих-код для считывания реагента электрохемилюминисцентным анализатором.

• количество исследований в 1 кассете не менее 100 исследований;
• калибратор включается в упаковку с реакционной кассетой;
• реакционная кассета адаптирована для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• количество исследуемого образца биоматериала (сыворотки, плазмы) на 1 исследование с реагентами реакционной кассеты не менее 2 и не более 25 мкл;
• принцип теста – принцип конкуренции. Общая продолжительность анализа: 18 минут.;
• реакционная кассета предназначена для работы с следующими клиническими образцами – Li-, Na‑ гепаринизированная,  К3 ‑ ЭДТА плазма и плазма с цитратом натрия;
• длительность хранения реагента на борту анализатора при 20‑25°C - 7 дней или 4  недели при попеременном хранении в холодильной камере и на борту анализатора, общее время на борту не более 40 часов;

Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2‑8 °C – 8 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	3
	       60 800 
	   182400 

	3
	Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке и плазме крови человека.
	Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке и плазме кровиче ловека.
Все реагенты иммунологической реакции упакованы в пластиковую коробку (кассета), на боковой поверхности которого имеется штрих-код для считывания реагента электрохемилюминисцентным анализатором.

• количество исследований в 1 кассете не менее 100 исследований;
• калибратор включается в упаковку с реакционной кассетой;
• реакционная кассета адаптирована для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• количество исследуемого образца биоматериала (сыворотки, плазмы) на 1 исследование с реагентами реакционной кассеты не менее 2 и не более 25 мкл;
• принцип теста – принцип "сэндвича". Общая продолжительность анализа: 18 минут.;
• реакционная кассета предназначена для работы с следующими клиническими образцами – Li-, Na‑ гепаринизированная,  К3 ‑ ЭДТА плазма и плазма с цитратом натрия;
• длительность хранения реагента на борту анализатора при 20‑25°C - 7 дней или 4  недели при попеременном хранении в холодильной камере и на борту анализатора, общее время на борту не более 40 часов;

Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2‑8 °C – 8 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	30
	      160000 
	       4 800 000 

	4
	Набор контрольных материалов PreciControl Anti‑HCV 
	Набор контрольных материалов PreciControl Anti‑HCV используется для контроля качества иммунотеста Anti‑HCV II. 
Все реагенты контрольных сывороток упакованы в картонную коробку, на боковой поверхности которой имеется маркировка.

• карты со штрих-кодом, лист со штрих-кодами контролей включены в упаковку;
• 16 х 1.3 флаконов с закрывающимися крышками включены в упаковку;
• набор контрольных сывороток адаптирован для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• обновленные целевые значения и диапазоны доступны в виде электронного штрихкода;
• хранить при 2‑8 °C;
• на борту анализаторов при 20‑25 °C – до 5 часов
Срок годности реагентов при 2‑8 °C – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2‑8 °C – 8 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с набором на русском или казахском языке.
	набор
	3
	43000
	   129000 

	5
	Набор реагентов для количественного общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека для анализатора cobas
	Набор реагентов для количественного общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека для анализатора иммунохимического cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, cobas 8000 Elecsys и cobas e. Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Диапазон измерений: 0.300 10.0 нмоль/л или 0.195 6.51 нг/мл (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Значения ниже предела обнаружения определяются как  10.0 нмоль/л или > 6.51 нг/мл.  Все реагенты иммунологической реакции упакованы в пластиковую коробку (кассета), на боковой поверхности которого имеется штрих-код для считывания реагента электрохемилюминисцентным анализатором.
• количество исследований в 1 кассете не менее 200 исследований;
• калибратор включается в упаковку с реакционной кассетой;
• реакционная кассета адаптирована для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• количество исследуемого образца биоматериала (сыворотки, плазмы) на 1 исследование с реагентами реакционной кассеты не менее 2 и не более 25 мкл;
• принцип теста основан на принципе конкуренции. Общая продолжительность анализа: 18 минут
• реакционная кассета предназначена для работы с следующими клиническими образцами – плазма, обработанная Li-, Na-, и NH  гепарином, K3 ЭДТА, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия.
• длительность хранения реагента на борту анализатора 2 недели или 12  недель при хранении поочередно в холодильнике и на борту анализатора (до 84 часов);
Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2‑8 °C – 12 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	92000
	92000 

	6
	Набор калибраторов T3 
	Набор калибраторов T3 CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным T3 в двух концентрациях на анализаторе cobas e411. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов.
Реагенты — рабочие растворы
▪ T3 Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1
каждый
▪ T3 Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2
каждый
T3 в двух концентрациях (около 1.25 нмоль/л или 0.8 нг/мл и около
8.5 нмоль/л или 5.5 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Состав набора: T3 CalSet, карточка со штрихкодом, лист со штрихкодом калибратора, 4 пустых флакона с закрывающимися крышками и этикетками, 2 x 4 этикеток для флаконов
Длительность хранения реагента: лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности,
Стабильность: в невскрытом виде при 2 8 °C до окончания указанного срока годности в открытом виде/в аликвотах при 2 8 °C 12 недель на борту анализатора cobas e 411 при 20 25 °C до 5 часов 
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	29000
	          29000 

	7
	Набор реагентов для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека для анализатора cobas
	Набор реагентов для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека для анализатора cobas e

Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e.
Диапазон измерений 5.40 320.0 нмоль/л или 0.420 24.86 мкг/дл (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Значения ниже предела обнаружения определяются как  320.0 нмоль/л или > 24.86 мкг/дл. 
Все реагенты иммунологической реакции упакованы в пластиковую коробку (кассета), на боковой поверхности которого имеется штрих-код для считывания реагента электрохемилюминисцентным анализатором.
• количество исследований в 1 кассете не менее 100 исследований;
• калибратор включается в упаковку с реакционной кассетой;
• реакционная кассета адаптирована для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• количество исследуемого образца биоматериала (сыворотки, плазмы) на 1 исследование с реагентами реакционной кассеты не менее 2 и не более 25 мкл;
• принцип теста основан на принципе конкуренции. Общая продолжительность анализа: 18 минут
• реакционная кассета предназначена для работы с следующими клиническими образцами – плазма, обработанная Li , Na гепарином, К3 ЭДТА и цитратом натрия
• длительность хранения реагента на борту анализатора 2 недели или 12  недель при хранении поочередно в холодильнике и на борту анализатора (до 84 часов);
Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2‑8 °C – 12 недель. Товар предварительно согласовать с Заказчиком.

Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	95000
	 95000 
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	Калибровочный набор T4 
	

Набор калибраторов T4 CalSet является буферной/белковой матрицей с добавлением L‑тироксина в двух диапазонах концентрации на анализаторе cobas e411.
Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов
Реагенты - рабочие растворы
▪ T4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1
▪ T4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2
L‑тироксин в двух диапазонах концентрации (приблизительно
50 нмоль/л или 3.9 мкг/дл и приблизительно 230 нмоль/л или
17.9 мкг/дл) в буферной/белковой (бычий сывороточный альбумин)
матрице. 
Состав набора: Калибровочный набор T4 CalSet, карта со штрих-кодом, лист со штрих-кодами калибратора, этикетки для флаконов 2 x 6
Длительность хранения реагента: лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности,
Стабильность: в невскрытом виде при 2‑8 °C до истечения указанного срока годности после вскрытия/в аликвотах при 2‑8 °C 12 недели, на борту анализатора cobas e 411 при 20‑25 °C
до 5 часов
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	28000
	 28000 
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	Набор реагентов для количественного определения тиреотропина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме крови человека 
	Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e411.
Диапазон измерений: 0.005-100 мкМЕ/мл (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Функциональная чувствительность составляет 0.014 мкМЕ/мл.6 Значения ниже предела обнаружения определяются как  100 мкМЕ/мл (или до 1000 мкМЕ/мл для образцов с 10 кратным разведением). 
Реагенты - рабочие растворы На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. 
Все реагенты иммунологической реакции упакованы в пластиковую коробку (кассета), на боковой поверхности которого имеется штрих-код для считывания реагента электрохемилюминисцентным анализатором.
• количество исследований в 1 кассете не менее 100 исследований;
• калибратор включается в упаковку с реакционной кассетой;
• реакционная кассета адаптирована для работы на электрохемилюминисцентных анализаторах cobas e 411 или cobas e 601;
• количество исследуемого образца биоматериала (сыворотки, плазмы) на 1 исследование с реагентами реакционной кассеты не менее 2 и не более 25 мкл;
• принцип действия теста основан на «Сэндвич»-принципе. Общая продолжительность проведения анализа: 18 минут.
• реакционная кассета предназначена для работы с следующими клиническими образцами –  плазма, обработанная Li-, Na-, и NH  гепарином, K3 ЭДТА, цитратом натрия и фторидом натрия/оксалатом калия.
Стабильность: в невскрытом виде при 2 8 °C  - до истечения указанного срока годности после вскрытия при 2 8 °C - 12 недель на борту MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602- 6 недель на борту cobas e 411 - 8 недель 
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	90000
	        90000 
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	Набор калибраторов для количественного определения тиреотропина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке, плазме крови человека для анализатора иммунохимического cobas (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, cobas 8000
	
Калибровочный набор TSH  предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. 
TSH CalSet состоит из матрицы сыворотки крови лошади (TSH Cal1) и матрицы сыворотки крови человека с человеческим ТТГ (TSH Cal2) в двух дипазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. 
Реагенты - рабочие растворы ▪ TSH Cal1: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 ▪ TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация TSH Cal1 в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл: TSH Cal2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл ТТГ (человеческого) в сыворотке крови человека. 
Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 
Стабильность: в невскрытом виде при 2 8 °C до истечения указанного срока годности после вскрытия/в аликвотах при 2 8 °C 12 недель на борту анализатора cobas e 411 при 20 25 °C до 5 часов на борту анализаторов MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601, cobas e 602 и cobas e 801 при 20 25 °C использовать только один раз.  Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	29000
	         29000 
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	Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)
	Данный анализ предназначен для определения специфических антител к тканям щитовидной железы в сыворотке крови – антиТПО. Они образуются, когда иммунная система человека ошибочно распознает ткани щитовидной железы как чужеродную биологическую субстанцию, что может приводить к тиреоидиту, повреждению тканей железы и различным нарушениям ее функции., на анализаторе cobas e411                                                                                                             Количество исследований в 1 кассете не менее 100 исследований; Реагенты в кассете для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TPO Elecsys and cobas e analyzers/A-TPO) (1 флх6.5 мл), R1 (1 флх 9мл), R2 (1 флх9 мл) / 100 тестов.
Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО), также известных как анти-микросомальные антитела, в клиническом образце с использованием метода иммунохемилюминесцентного анализа. Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа -18 мин, диапазон измерения 5.00 – 600 МЕ/мл, чувствит. 5 МЕ/мл. 
	набор
	1
	104500
	  104500 
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	набор калибратор Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)
	
Калибровочный набор антиТПО  предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys A-TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e411 
Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. 
Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. 
Стабильность: в невскрытом виде при 2 8 °C до истечения указанного срока годности после вскрытия/в аликвотах при 2 8 °C 12 недель на борту анализатора cobas e 411 при 20 25 °C до 5 часов на борту анализаторов MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601, cobas e 602 и cobas e 801 при 20 25 °C использовать только один раз.  Товар предварительно согласовать с Заказчиком.
Набор должен новым, ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить Сертификат соответствия продукции (при декларировании). Должна быть  маркировка с указанием срока годности, даты производства, серии, номера партии. Срок годности с даты производства товара на момент поставки должен быть не менее 70%. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др.). Поставщик также обязуется предоставить инструкцию по проведению лабораторного исследования с реакционной кассетой на русском или казахском языке.
	набор
	1
	29000
	29 000 

	
	Итого
	
	
	
	
	7857900


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.  
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.
Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.
      К сведению потенциальных поставщиков! Необходима адаптация реагентов сертифицированным инженером, имеющего допуск к данному оборудованию для оказания сопутствующих услуг (сервисное обслуживания оборудования до конца 2021 года).
    Для исправной работы вышеуказанного анализатора необходимо использование реагентов (все лоты) одного производителя, дробление не допускается!

                                           Директор                                                                                                                    Ахметова Э.А.
